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lnformações fornecidas pelo cliente: ftformotion supptied)

31655

CABO DE ISOLAÇÃO MINERAL ""K"" SIMPLES - 3MM

0457-23

coD.01095

Análise da composição química de materiais porfluorescência de Raios-X
of the chemical com of materials

ND ND ND ND ND ABdl. ND ND01 316 0,63 2,0416,39 10,55

(Chemical Test Report)

Análise Química (Yol §hemicot enotysis)

RESU LTADOS OBTI DOS fiesu tts)

_!

t'"

EMPRESA SOI.JCITANTf:
{client): ESTADO:

(statel:

Materiãlr
.'ÍMotieriall:

Qescrição dÕ-EouiÉâmentor
t Descriptioi n of Equi pme nt) :

'Pedido:
lnoüuastl:::'

R.t.:

iiiãn: JYà §r, uurlo



r

J"OMETTO
ENGENHARIA DE !TATERIAIS

RELATÓRIO DE ENSAIO PM!
(Test / Analysis Report)

Ne 0613 /0,423
RPMI
Revisão: 00
Página:212

VIA ORIGINAL
(Original Report) I

Os elementos anolisodos otendem o normo --
elements meets stondord =

A: Aprovado (Approved) ; NA: Não Aprovado (Not Approved) ; NQ: Não Detectado (Not Detected)

Espectrômetro Portátil - Raios-X Elvatech

ElvaX ProSpector I P259

Calibração interna utilizando Padrão 31655 (P259)
37655colibrotion

PRD_001._PMI.D

Tempo de Exposição: i 15s por ponto
(Exposltion Time) 1 bv poínt)

Temperatura da Superfície: 
]

(Su rfoce Te m pe r otu re ) :
Ambiente

OK OKLimpeza da Superfície:
(surfoce Cleoninql ]
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Alexandre Luis Berto Longato

lnspêtor Responsável
Res pon sob i le I ns pector

Responsável Técnico
Technicol Monager

Todos os resultados obtidos e apresentados neste relatório aplicam-se apenas as amostras analisadas, tendo significação restrita

Os materiais analisados são preparados pelo próprio cliente, cabendo a.elÊ a responsabilidade de apresenta-los nas condições ideais solicitadas pelo inspetor.

O presénte relatório só deve ser reproduzido por completo. Caso haja a necessidade de reprodução de partes do documento é necessário uma autorização por escrito

do emitente.
Ttle Results presented in this report are limited, and apply only to the samples tested.
The materials analyzôd are prepared by the client, Ieaving him the responsibility to present them in ideal conditions requested by the inspector.

This report should only be reproduced in full. lfthere is the need to reproduce portions ofthe document it is necessary written consent ofthe issuer.

as mesmas

Todas as tnformações contidís no presente rêlatório são obtidas à partir dos resultados de procedimentos de inspeção/teste/calibração ou ensaios realizados em

conformidade com as instruções do cliqnte e/ou a nossa avalição de tais resultados com bâse em quaisquer normas técnicas, práti€as comerciais ou aduaneiras, ou

outras circunstânóias que deveriam, em nossa opinião profissional, serem considerãdas. Todos os resultados apresentados acima fazem referência àquilo que foi

encontrado no local e data da inspeção/teste/calibração. Este relatório não libera os compradores e fornecedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica

o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor bu vendedor para compensação de qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou que tenha

ocorrido depois, seja aparente ou oculto.
The information stated in this report (or certificate) is derived from the results of inspection or testing or calibration or essay procedures carried out in accordance with
the instructions of-our Client, and/or our assessment of such results on the bâsis of any technical standardt trade custom or practice, or other circumstances which

should in our professional opinion be taken into account. The above reflects our findings at time and place of inspection, testing or calibration. This report does not

release buyers or sellers from their contractual responsabilitles nor does it prejudice buyer's right of claim toward sellers/suppliers for compen§ation for any apparent

and/or hidden defects not detected during our inspection or occurring thereafter.
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lnterpretaçã gi {tnte rpretstisn } :

Notas: írvoresf

Marca:
Brond)

Tipo: 1rype1:

Ne de Série:
lscriol Number)

Modelo: (Modet):

Calibração: §atibrotion) :

,r, Frocêdil*çnto dâ f.,Esaio:
lProcedure Accordinq td :

Condições Supediciais:
(surfdce ConditÍonsl:

€ondições de Ensaio:
{Testing Condittons)

Nome fla;'Ínstái@o:
, {lnstall:cÍb.nfilàfirêl:'

Endereço:
{Customer Sitel:


